Control de los dispositivos de seguimiento y medicion informe N°® AP-03/2020
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Informe de Calificaciéon OQ/PQ
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N° AP-03/2020
Solicitado por: Ambiental Pehuen S.A
Direccion: Monsefior Larumbe 3290 — Martinez — Buenos Aires
Sector: Laboratorio
Instrumento: Cromatografo Gaseoso
Marca: Shimadzu
Modelo: GC2010
N° de serie: C11324608541
Identificacion: 05
Trazabilidad: Se adjunta lista de patrone
Fecha de calificacion: 04 de noviembre de 2020
Fecha proxima calificacion: Noviembre de 2021
Procedimiento de calificacién: P-7CGYV
ftem Modelo N° de serie
Cromatégrafo Gaseoso GC2010 C11324608541 SA
Inyector automatico AOC-201 C11314916383 SA
Muestreador automatico AOC20S C12055101395 SA
Software GC Solution V.2.31.00
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Realizo Verifico Conforme Cliente

El presente Informe sin firma ni seifo no sera valido. Queda totalmente prohibida su reproduccién total o parcial.

Los resultados contenidos en e! presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos, los mismos solo estan relacionados con los items ensayados o
calibrados. SEASING SRL no se responsabiliza de los perjuicios que pudieran derivarse por el uso inadecuado de los equipos calificados y/o del presente Informe.

Los ensayos de calificacion fueron realizados en el sitio donde se encuentra ubicado el equipo dentro del laboratorio del cliente, cuya direccion figura en la caratula del presente Informe.

La fecha de préxima calificacion fue establecida de acuerdo a los requisitos del cliente.
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